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ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

ΚΑΓΚΕΛΑ ΜΟΝΟΥ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ   68-117cm (ΣΕΤ) AC-840A 

ΚΑΓΚΕΛΑ ∆ΙΠΛΟΥ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ 117-185cm (ΣΕΤ) AC-840Β 

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΣΧΗΜΑ 1) 
 
1. Αφαιρέστε το στρώµα από το κρεβάτι. 

2. Τοποθετήστε το κρεβάτι σε επίπεδη θέση (Σε περίπτωση που το κρεβάτι 

διαθέτει µηχανισµό ανάκλισης πλάτης και ποδιών) 

3. Ρυθµίστε την κάθετη µπάρα, έτσι ώστε να εφαρµόζουν οι πλαϊνές δαγκάνες 

στις γωνίες του πλαισίου της κλίνης. 

4. Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία και για την άλλη κάθετη µπάρα.   

5. Οι ειδικές υποδοχές για το κάγκελο (που βρίσκονται στα άκρα της κάθετης 

µπάρας), µπορούν να περιστραφούν από το κουµπί κλειδώµατος, 

περιστρέφοντας τη ροδέλα δεξιά ή αριστερά.  

6. Εισάγετε το κάγκελο στους σωλήνες υποδοχής της µπάρας. Τραβήξτε το 

κουµπί κλειδώµατος για να ρυθµίσετε το ύψος του κάγκελου. 
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΣΧΗΜΑ 2) 
 

1.  Κρατήστε το κάγκελο µε ασφάλεια και στη συνέχεια τραβήξτε το    

 κουµπί κλειδώµατος. 

2. Ρυθµίστε το κάγκελο στο επιθυµητό ύψος και στη συνέχεια ελευθερώστε το 

κουµπί κλειδώµατος µέχρι να ασφαλίσει στην κατάλληλη οπή. 

3. Βεβαιωθείτε πριν από τη χρήση,  ότι το πάνω και το κάτω µέρος των 

κάγκελων του κρεβατιού είναι ρυθµισµένα στο ίδιο ύψος. 

 
 ΠΡΟΣΟΧΗ 

Βεβαιωθείτε ότι τα κάγκελα έχουν στερεωθεί καλά πριν από τη χρήση στο κρεβάτι. 

 

 ΠΡΟΣΟΧΗ 

 Όταν τοποθετήσετε τα κάγκελα, βεβαιωθείτε ότι δεν δηµιουργείται κενό µεταξύ του 

στρώµατος ή του ξύλινου/µεταλλικού πλαισίου του κρεβατιού µε το κάτω µέρους του 

κάγκελου. Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει κίνδυνος εγκλωβισµού µέρος του σώµατος 

του ασθενούς στο κενό που δηµιουργείται. 

 ΠΡΟΣΟΧΗ 

Μην χρησιµοποιείτε τα κάγκελα σαν λαβή/στήριγµα όταν µετακινείστε στο κρεβάτι. 

Ενδέχεται τα κάγκελα να υποστούν ζηµιά από την υπερβολική πίεση. 

 
  Κατασκευάζεται για την: 

  
Ιατρικά – Ορθοπεδικά 

Καλαβρύτων 46, Πάτρα 
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ΣΧΗΜΑ 2 

 


